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.0033 yfd Mylar to lug 12 (S-1). 
.0022 ufd Mylar to lug 13 (S-1). 
.0015 wfd Mylar to lug 14 (S-1). 


.001 pfd Mylar to lug 15 (S-1), 
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PICTORIAL 3 
(Repeat) 


( ) .00047 yfd (470 pyf) mica to lug 16 (S-1). 
{ ) .00022 zd (220 pf) mica to lug 17 (S-1). 


( ) .0001 fd (100 pf) mica to lug 18 (S-1). 


(_ ) Locate the capacitor connecting wire; position it as shown in Pictorial 
3 and Detail 3A. 


